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Der Laufgewiehtshammer. 

Ein neuer Perkussionshammer. 

Von Dr. Emil Kantorowiez in Berlin. 

Der neue Hammer ist, ähnlich der bekannten Laufgewichtswage, 
nach dem Prinzip des ungleicharmigen Hebels konstruiert, bei dem 
das Moment der Kraft bzw. der Last um so größer wird, je länger 



der betreffende Hebelarm ist. Durch Verschiebung eines Gewichtes 
auf dem Hammerstiel ist es ermöglicht, die Verteilung der Hammer* 
masse beliebig zu ändern und so dem Hammer jedes gewünschte 
Schwungmoment zu verleihen, von dem des leichtesten bis zu dem 
des schwersten Modells. 


Dieses Dokument wurde zum persönlichen Gebrauch heruntergeladen. Vervielfältigung nur mit Zustimmung des Verlages. 
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In Anbetracht der zahlreichen und fast sämtlich im Gewicht 
verschiedenen Perkussionshämmer, die heute im Gebrauche sind, 
erscheint es mir als ein Fortschritt, daß durch ein so einfaches Hilfs¬ 
mittel das neue Modell die Eigentümlichkeiten sämtlicher vorhandenen 
Systeme in sich vereinigt. 

Der Hammer wird von der Firma Dewitt & Herz in Berlin an¬ 
gefertigt und kann durch jede Instrumentenhandlung bezogen werden. 



